
 

RRIPEA/7-NE/08 

19/09/2025 

 

Proyecto Regional RLA/99/901 

Séptima Reunión de Retroalimentación entre la Industria y el Panel de Expertos en 

Aeronavegabilidad 

(Lima, Perú, 22 y 23 de septiembre de 2025) 
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realizadas por laboratorios no acreditados 

(Nota de Estudio presentada por Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A.) 

Resumen 

Análisis de la viabilidad de aceptación de certificados de calibración 

emitidos por laboratorios no acreditados por organismos nacionales de 

acreditación, basándose en el LAR/RAC 145, el Decreto 1471 de 2014 y los 

principios de trazabilidad metrológica. Este documento, presenta un análisis 

técnico y normativo que busca abrir la posibilidad de evaluación directa de 

laboratorios no acreditados, en casos excepcionales, bajo criterios rigurosos 

y trazabilidad demostrable. 

Referencias 

- LAR 145, 145.320: Cuando sea necesario, las herramientas, 

equipamientos y equipo particular que requiera calibración deben ser 

controlados y calibrados usando estándares aceptables a la AAC del 

estado que otorgó la certificación. 

- VIM 3 (JCGM 200:2012): vocabulario internacional metrológico 

conceptos fundamentos y generales, y terminales asociados. 

- ILAC P10:07/2020: ILAC Policy on Metrological Traceability of 

Measurement Results. 

1. Antecedentes 

1.1. Se requiere se realice un análisis de viabilidad para la aceptación de certificados de 

calibración trazables, emitidos por laboratorios acreditados por Organismos Nacionales de Acreditación 

(ONAC), los cuales cumplen con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017. No obstante, estos 

laboratorios no cuentan con el alcance acreditado para ciertos equipos específicos, debido a que en 

Colombia la acreditación se otorga por equipo y no por magnitud metrológica. 

1.2. Aunque dichos laboratorios cumplen con los TUR (Test Uncertainty Ratio) 

requeridos entre el equipo patrón y el equipo bajo prueba, y demuestran trazabilidad metrológica 

hacia patrones nacionales e internacionales, la UAEAC respondió negativamente, indicando que 

solo se aceptan calibraciones realizadas por laboratorios acreditados por ONAC con el alcance 

correspondiente. 
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2. Análisis 

2.1. Trazabilidad Metrológica: 

• La trazabilidad metrológica puede ser demostrada mediante una cadena documentada de 

calibraciones, incluso en laboratorios no acreditados, si se cumplen los requisitos del VIM y la 

ISO/IEC 17025. 

• El documento ILAC P10:07/2020 reconoce que, en ausencia de acreditación, se puede evaluar 

la trazabilidad si se justifica técnicamente y se documenta adecuadamente. 

2.2. Riesgos y Mitigación: 

• Si bien existe riesgo en aceptar calibraciones no acreditadas, este puede mitigarse mediante 

auditorías técnicas, revisión de trazabilidad, validación de métodos y evaluación de 

incertidumbre (TUR). 

3. Conclusiones 

3.1. Para la CIAC S.A., los certificados de calibración emitidos por laboratorios acreditados 

por ONAC o entes con reconocimiento internacional, que representan el mecanismo preferente para 

demostrar competencia técnica. Sin embargo, se propone que este no sea el único criterio de aceptación, 

especialmente en casos donde el traslado de equipos a laboratorios con alcance acreditado pueda 

comprometer su integridad física, generando riesgos de fallas ocultas por condiciones de transporte. 

3.2. En situaciones excepcionales y debidamente justificadas, la CIAC considera viable la 

evaluación técnica directa de laboratorios no acreditados, siempre que se garantice la trazabilidad 

metrológica, el cumplimiento de la norma ISO/IEC 17025:2017, y se cuente con personal competente 

dentro de la corporación para validar los procesos 

3.3. Esta alternativa permitiría minimizar riesgos de alteraciones por golpes, optimizar los 

recursos operativos y logísticos, y mantener los estándares de seguridad operacional, sin comprometer la 

calidad metrológica ni la confiabilidad de los resultados. 

4. Acciones sugeridas 

4.1. Se invita a la reunión a la reunión a: 

a) tomar nota de la información proporcionada en la presente nota de estudio; 

b) estudiar como método aceptable de cumplimiento presentar evidencia documental de 

trazabilidad metrológica, cumplimiento de ISO/IEC 17025 y validación de métodos. 

c) proponer un protocolo de evaluación técnica que incluya revisión de incertidumbre, trazabilidad, 

competencia del personal y condiciones ambientales. 
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